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ZGutAlive’

INSTRUCCIONES DE USO

Extraer todos los componentes de la caja:
== CONtenedor con tapon azul y bandeja
blanca (importante no desmontar) en
parte superior.
= GUanNtes, espatula, ampolla de agua y
papel recolector de heces, situados en
la parte inferior.

Desenroscar el tapén azul del contenedor.

Colocar el papel recolector de heces en el
vater y hacer su deposicion sobre este.

Utilizar la espatula para recoger la deposicion
e introducir la muestra en el contenedor.

Colocar la bandeja sobre el contenedor.

AnRadir agua sobre la bandeja de forma que se
empape el interior.

Colocar el tapén azul y cerrar firmemente.

Bandeja
(Importante:
no desmontar)

Contenedor para
la toma de muestra

Denominacién del producto: GutAlive®

Referencia: MTOO01G

Descripcién: kit para la recogida y traslado de material fecal en condiciones
de anaerobiosis, de forma que se mantiene preservada la viabilidad de la
microbiota intestinal.

GutAlive® es un kit para la recogida y transporte de muestras fecales que ha
sido patentado por el CSIC bajo el nombre “Dispositivo de recogida y
traslado de muestras en anaerobiosis” el 16/02/2016 (N° de registro
P201630176). Siendo licenciado a Microviable Therapeutics para su
explotacion.

Indicaciones: El dispositivo es adecuado para recoger muestras de heces de
origen humano y animal, manteniendo la viabilidad de la microbiota y
permitiendo el aislamiento, cultivo y preservacién de toda la microbiota
presente en las muestras. Esté indicado para toda aquella investigacion o
uso clinico que requiera mantener la viabilidad de la microbiota intestinal
(por ejemplo el trasplante de microbiota fecal).

Funcién: Su funcién principal es mantener la composicion original de la
microbiota intestinal (anaerdbica) y garantizar su viabilidad, factores
esenciales para futuras aplicaciones, como el trasplante de heces o el
desarrollo de nuevos consorcios de microorganismos.

Contraindicaciones: No se recomienda el uso para recogida de muestras de
microbiotas cuando se pretenda conservar las especies aerobias estrictas.

Precauciones: Se recomienda no llenar mas de la mitad del contenedor.

Se recomienda no extraer el agente catalizador (Anaerocult P) de la bandeja
del contenedor ni manipular pues puede causar:

- Irritacién ocular grave.

- Dafos a determinados 6rganos (pulmones) por exposicién prolongada o
repetida.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos.

- No usar en caso de que la bandeja esté desmontada y el catalizador en el
exterior.

Clasificacion: GutAlive® es un producto sanitario para diagndstico in vitro
de CLASE A (Reglamento UE 2017/746

Componentes:

- Contenedor con tapdn azul y tapa de bandeja (polietileno de alta
densidad HOSTALEN GC7260).

- Bandeja autosellante (Versaflex PKG 4190 white).

- Agente generador de anaerobiosis -Anaerocult P: es un sistema seguro y
acreditado para el cultivo de microorganismos anaerobios y microaerdfilos.
El sistema Anaerocult® estd compuesto por bolsas de reactivos de distintos
tamanos, que se rellenan con una mezcla de reactivos que absorben
oxigeno y generan diéxido de carbono. La reaccion se activa anadiendo
agua. La reaccidén se basa en la oxidacién muy fina del hierro y no requiere
catalizador. El sisterna Anaerocult® permite distintos tipos de incubacion.

- Guantes desechables, espatula, papel recolector de heces (feces catcher),
ampolla de agua, hoja de instrucciones.

Almacenamiento: GutAlive® debe almacenarse en lugar secoy a
temperatura ambiente entre 15°C y 25°C.

Uso: GutAlive® es un dispositivo no reutilizable.
Caducidad: Ver fecha de caducidad en envase.

GutAlive® es un dispositivo comercializado por Microviable Therapeutics
con direccién en Calle Los Prados, 166, 33203 Gijon (Asturias. Spain).
Contacto y asistencia: +34 984 088 384/info@microviable.com
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